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Lyhenteet 
DUT Device Under Test, testattava tuote. 
ENIG Electroless nickel immersion gold, nikkeli-immersiokultapinnoite. 
EM Electromagnetic, sähkömagneettinen. 
EMC Electromagnetic Compatibility, sähkömagneettinen yhteensopivuus. 
EMI Electromagnetic Interference, sähkömagneettinen häiriö. 
EMP Electromagnetic pulse, sähkömagneettinen pulssi. 
ESD  Electrostatic Discharge, staattisen sähkön purkaus. 
IC stripline TEM waveguide, avoin tai suljettu testikammio. 
IEC International Electrotechnical Commission, kansainvälinen stan-
dardikomitea. 
MEMS Micro Electro Mechanical Systems, mikroelektromekaaninen. 
MSA Measurement System Analysis, mittaussysteemin analyysi. 
RF Radio Frequency, radiotaajuus. 
RFI Radio Frequency Interference, radiotaajuinen häiriö. 
SMD Surface Mount Device, pintaliitoskomponentti. 
SPI Serial Peripheral Interface bus, sarjamuotoinen oheislaiteväylä. 
TEM Transverse Electromagnetic Mode, sähkömagneettisen kentän etene-
mismuoto. 
VSWR Voltage Standing Wave Ratio, seisovan aallon suhde (SAS).
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1 Johdanto 
Murata Manufacturing Company on maailman johtava keraamipohjaisten elektroniikka-
komponenttien valmistaja, joka työllistää yli 54 000 henkilöä maailmanlaajuisesti. Akira 
Murata perusti yrityksen vuonna 1944. Yritys on edelleen suvun omistuksessa ja nykyi-
nen toimitusjohtaja on Tsuneo Murata. 
Suomen tehdas, Murata Electronics Oy (MFI), valmistaa mm. piimikroelektromekaani-
sia (MEMS) kiihtyvyys-, kallistus- ja gyroskooppiantureita. Sovellusalueita ovat autote-
ollisuus, terveysteknologia ja teollisuuden eri sovellukset. Suurin osa liikevaihdosta 
tulee edelleen autoteollisuudesta, vaikka MFI on pyrkinyt laajentamaan asiakaskun-
taansa teollisuuden eri aloille. 
MFI oli aikaisemmin VTI Technologies Oy, jonka Murata osti tammikuussa 2012 täy-
dentääkseen omaa tuoteportfoliotaan MEMS-tuotteilla. VTI perustettiin alunperin yh-
dessä Vaisalan, United Technologiesin ja SITRAN toimesta vuonna 1991, Vaisalassa 
kehitetty kiihtyvyysanturi ydintuotteenaan. Breed Technologies osti VTI:n vuonna 1995. 
Tässä työssä tutkitaan uutta kalustoa MFI:n sisäisen EMC -laboratorion käyttöön. La-
boratorioon hankittiin uusi IC Stripline -kammio immuniteetti- ja emissiomittauksia var-
ten. Työn tavoite on tutkia kammion soveltuvuus MFI:n komponenttien testaukseen ja 
vertailla sitä nykyisin käytössä olevaan mittausmetodiin, jossa käytetään TEM-
kammiota. 
Osana työtä valmistettiin testilevyt, joilla tehtiin vertailevat testit metodien välillä. Tarkoi-
tuksena oli tehdä ”Golden sample” -testilevyt, joilla voi myöhemmin tehdä testijärjes-
telmien ja mittaussysteemien analyysejä (MSA-testejä).  
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2 Sähkömagneettinen yhteensopivuus 
Sähkömagneettiset ilmiöt syntyvät sähkövarauksista ja niiden vuorovaikutuksista toi-
siinsa. Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että sähkökenttä syntyy paikallaan olevista va-
rauksista, magneettikenttä liikkuvista varauksista ja sähkömagneettinen säteily syntyy 
kiihtyvässä liikkeessä olevista varauksista. Toisistaan etäällä olevien varausten vuoro-
vaikutus on käytännössä lähes olematon ja siten merkityksetön. [3, s. 17.] 
Sähkömagneettinen häiriösäteily (EMI) on vakava ja kasvava päästöongelma, jota lait-
teet joutuvat sietämään. EMI-säteily saattaa aiheuttaa käyttövikoja sähkölaitteissa, häi-
riötä radiotaajuuksilla, pahimmassa tapauksessa sytyttää herkästi palavaa ainetta tai 
vaikuttaa negatiivisesti suoraan kudokseen. [7, s. 11.] 
Sähkölaitteelta vaaditaan turvallisuutta, luotettavuutta sekä toimintaa muiden laitteiden 
kanssa. Sähkömagneettinen yhteensopivuus eli EMC takaa samassa toimintaympäris-
tössä olevien laitteiden toiminnan. EMC koostuu häiriöiden lähettämisestä sekä kyvystä 
sietää muiden laitteiden lähettämää häiriötä. EMC kannalta hyvä laite ei kohtuuttomasti 
häiritse muita ja toimii luotettavasti muiden laitteiden alaisessa häiriössä. [3, s. 15.]  
Standardi IEC61000 määrittelee sähkömagneettisen yhteensopivuuden seuraavasti 
”Laitteen tai järjestelmän kyky toimia tyydyttävästi sähkömagneettisessa ympäristössä 
aiheuttamatta kohtuuttomia sähkömagneettisia häiriöitä millekään muulle samassa 
ympäristössä olevalle.”. [3, s.15.] 
Sähkömagneettista häiriötä on kaikkialla ympäristössä, mutta sen tasot vaihtelevat eri 
paikoissa. Termillä sähkömagneettinen ympäristö tarkoitetaan ympäristöä, missä tietyt 
laitteet on tarkoitettu toimiviksi. Sähkömagneettinen ympäristö koostuu sekä säteilevis-
tä että johtuvista häiriöistä. [3, s. 15.] 
Jotta laitteet toimisivat häiriöttä keskenään, ne pitää suunnitella niille tarkoitettuun säh-
kömagneettiseen ympäristöön. Esimerkiksi teollisuusympäristöön suunnitellun laitteen 
tulee toimia eri vaatimuksien mukaan kuin kotitalousympäristöön suunnitellun laitteen. 
Kussakin käyttöympäristössä kaikki laitteet saadaan yhteensopiviksi, kun huolehditaan, 
että mikään laite ei päästä sovittua suurempaa häiriötä ja että kaikki laitteet sietävät 
sovitun tasoiset häiriöt. Laitteen aiheuttamaksi häiriöpäästöksi luetaan kaikki sähkö-
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magneettiset ilmiöt, joita ei ole tarkoitettu hyötykäyttöön. Häiriöt leviävät ympäristöön 
joko johtumalla tai säteilemällä. [3, s. 16.] 
EMC-standardeissa yhteensopivuuden perusteena on yhteensopivuusmarginaali. Tällä 
tarkoitetaan päästö- ja sietorajojen välistä marginaalia taajuuden suhteen (kuva 1). Kun 
ympäristön kaikki laitteet sietävät standardissa määritellyt häiriöt, eikä yksikään laite 
aiheuta standardissa määriteltyä suurempaa häiriötä, vallitsee siinä ympäristössä säh-
kömagneettinen yhteensopivuus. [3, s. 16.] 
 
Kuva 1. Havainnollistava kuva yhteensopivuusmarginaalista [3, s. 16]. 
Laitteen kykyä sietää sähkömagneettista säteilyä kutsutaan myös laitteen immunitee-
tiksi ja laitteen sähkömagneettista päästöä kutsutaan laitteen emissioksi. 
2.1 Häiriölähteet 
Sähkömagneettiset häiriöt voidaan lajitella kahteen ryhmään, luonnollisiin häiriöihin ja 
keinotekoisiin häiriöihin. Lisäksi taustakohinaa voi pitää omana kategorianaan tai sisäl-
lyttää se luonnollisiin häiriöihin. Kuvasta 2 nähdään miten häiriölähteitä voi jaotella eri 
kategorioihin. [3, s. 17; 6, s. 4.] 
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Kuva 2. Erilaisten sähköisten häiriölähteiden jaottelu perusteita [6, s. 4]. 
Luonnollisiin häiriöihin kuuluu kaikki luonnossa syntyvä häiriö, esimerkiksi ukkonen tai 
kosminen säteily. Keinotekoisiin häiriöihin taas luokitellaan kaikki ihmisen tekemät lait-
teet, esimerkiksi matkapuhelimet, sähkömoottorit tai loistevalaisimet. Itse häiriöt voi-
daan lajitella monella eri tapaa. [3, s. 17; 6, s. 4.] 
Luonnolliset häiriöt 
Ukkonen on luonnon häiriölähteistä tunnetuin ja merkittävin. Ukkospilveen ja maanpin-
nan välille syntyy jopa 1 – 10 kV/m suuruinen sähkökenttä. Kun salama iskee, niin pil-
ven varaus purkautuu. Tämä nopeasti muuttuva sähkökenttä interferoi sähkölaitteiden 
johtuvien osien kanssa. Salamaniskun suuri sähkövirtaus saa aikaan myös voimak-
kaan sähkö- ja magneettikentän. Tämäkin saattaa vaurioittaa sähkölaitteita. Sähkölait-
teet voivat myös vaurioitua salaman iskiessä suoraan sähköverkkoon ja näin synnyttä-
en suuren ylijännitteen ja syöksyaallon. [3, s. 17–18.] 
Toinen merkittävä luonnossa esiintyvä häiriö on kosminen säteily. Sähkölaitteille haital-
lisimpia ovat atmosfäärinen kohina ja aurinkomyrskyt. Aurinkomyrskyt aiheuttavat on-
gelmia varsinkin radiolaitteille ja satelliiteille. Kuvasta 3 nähdään eri häiriöiden voimak-
kuuksia ja taajuusalueita. [3, s. 18; 6, s. 11.] 
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Kuva 3. Säteilemällä tapahtuvien häiriökenttien voimakkuuksia [6, s. 11]. 
Kuvasta 3 poiketen, ihmisen aiheuttama kohina on kasvanut vuodesta 1999 jolloin ku-
van lähde on kirjoitettu. Nykyään matkapuhelinverkot toimivat korkeammilla taajuuksilla 
ja langattomien verkkojen tukiasemat ovat yleistyneet.  
Keinotekoiset häiriöt 
Keinotekoiset häiriöt voidaan jaotella kahteen ryhmään: tahattomasti ja tietoisesti syn-
nytettyihin. Tahattomasti synnytettyjen häiriölähteiden ei ole tarkoitus säteillä sähkö-
magneettista energiaa ympäristöönsä. Tällaisia häiriölähteitä ovat esimerkiksi loiste-
putket, sähkömoottorit ja suurivirtaiset teollisuuslaitteet. Radioliikenne on hyvä esi-
merkki tietoisesti synnytetystä häiriölähteestä. [3, s. 18.] 
Ihmisen aiheuttama staattisen sähkön purkaus eli ESD (electrostatic discharge) on 
useimmiten haitallinen sähkölaitteille. Varsinkin kuivissa olosuhteissa materiaalien 
hankaaminen keskenään aiheuttaa materiaalien välille suuren jännite-eron. Ihmiseen 
voi varautua jopa yli 20 kV:n jännite riippuen olosuhteista. Kun varautunut ihminen kos-
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kettaa laitteen johtavaa osaa, voi tämä varaus purkautua hallitsemattomasti laittee-
seen. Tämä purkaus saattaa vaurioittaa laitetta heti tai siihen voi syntyä piilovika, joka 
ilmenee vasta myöhemmin. Myös hetkelliset vikatilat ovat mahdollisia ESD:n sattuessa. 
ESD on varsin iso ongelma varsinkin elektroniikkateollisuudessa. [3, s. 18; 6, s. 5.] 
Tietoisesti synnytetyt häiriölähteet perustuvat siihen, että ne säteilevät sähkömagneet-
tista energiaa ympäristöönsä. Tällaisia ovat esimerkiksi tutkat, matkapuhelimet, satellii-
tit ja langattomat tietoliikenneyhteydet. Näiden laitteiden kuuluu toimintaperiaatteensa 
mukaisesti säteillä sähkömagneettista energiaa ympäristöönsä. Tämä on yleisesti hy-
vin kapeakaistaista ja voimakasta säteilyä. Esimerkiksi langaton tukiasema saattaa 
säteillä hyötysignaalia 2,5 GHz:n taajuudella. Tällaisten sähkölaitteiden ei ole tarkoitus 
kuitenkaan tahallisesti häiritä muita laitteita ympäristössään. [3, s. 18.] 
Sähkömagneettinen pulssi eli EMP (electromagnetic pulse) tarkoittaa voimakkaan säh-
kömagneettisen energian sisältämää lyhytkestoista pulssia, joka voi syntyä esimerkiksi 
ydinpommin räjähdyksen yhteydessä. EMP aiheuttaa hyvin voimakkaan magneettiken-
tän, jonka suuruus voi olla 1–8 kA/m ja sähkökentän suuruudeltaan 50–150 kV/m. Tä-
män pulssin nousuaika on 20–100 ns. Riippuen pommin koosta ja räjähdyskorkeudesta 
EMP voi vaurioittaa suojaamattomat sähkölaitteet hyvinkin laajalta alueelta. [3, s. 18; 6, 
s. 5.] 
2.2 Häiriöiden kytkeytyminen 
Sähkömagneettisilla häiriöillä on neljä eri kytkeytymismekanismia. Nämä ovat 
• galvaaninen kytkeytyminen 
• kapasitiivinen kytkeytyminen 
• induktiivinen kytkeytyminen 
• säteilemällä tapahtuva kytkeytyminen. 
 
Kuva 4. Häiriöketju [3, s. 21]. 
7 
  
Kuten kuvasta 4 nähdään, jotta häiriöketju toteutuisi niin tarvitaan kolme eri elementtiä. 
Ensiksi, pitää olla häiriölähde. Toiseksi, pitää olla jokin sähkölaite eli häiriönvastaan-
otin. Kolmanneksi, tarvitaan kytkeytymistapa, joka välittää häiriön häiriölähteestä säh-
kölaitteelle. Lisäksi häiriösignaalin ominaisuuksien täytyy olla sopivat. 1. Sähkölaitteen 
pitää olla herkkä häiriön taajuudelle. 2. Häiriön amplitudin, tai voimakkuuden, pitää olla 
tarpeeksi suuri häiritäkseen sähkölaitetta. 3.Viimeiseksi häiriön pitää tapahtua semmoi-
sella ajanhetkellä, jolloin häiriön vastaanotin on altis häiriölle. [5, s. 30.] 
On kolme eri tapaa katkaista kuvan häiriöketju: 
• Häiriösignaalin ominaisuuksia häiriölähteessä voi muuttaa siten, että se ei 
vaikuta häiriön vastaanottimeen. 
• Häiriön vastaanotin voidaan suojata häiriösignaalilta. 
• Häiriösignaalin kytkeytymistapa voidaan minimoida tai kokonaan elimi-
noida. 
Joissain tapauksissa häiriön vaimennustekniikoita täytyy soveltaa kahdessa tai kaikissa 
kolmessa kohtaa häiriöketjua. Häiriölähteen ominaisuuksia, taajuutta, amplitudia tai 
aikaa, jos kyse on emissio-ongelma. Immuniteetti-ongelman tapauksessa, voidaan 
parantaa häiriön vastaanottimen suojausta. Monissa tapauksissa häiriölähteen tai häi-
riön vastaanottimen muokkaaminen on epäkäytännöllistä. Joten jäljelle jää kytkeytymis-
tavan muokkaaminen [5, s. 31.] 
2.2.1 Galvaaninen kytkeytyminen  
Galvaaninen kytkeytyminen voidaan jakaa kahteen: johtumalla kytkeytymiseen sekä 
yhteisen impedanssin kautta kytkeytymiseen [3, s. 31]. 
Kytkeytymistavoista johtumalla kytkeytyminen on suoraviivaisin. Suurin osa tällaisista 
häiriöistä syntyy virtalähteissä. Virtalähde on usein toteutettu hakkuriteholähteenä. Kun 
hakkuriteholähde muuntaa verkkojännitteen sopivaksi elektroniikalle, teholähde kehit-
tää nopeita transienttipiikkejä. Nämä piikit johtuvat muunnetun jännitteen mukana elekt-
roniikkaan. Tässä tapauksessa häiriönlähde on virtalähde, kytkeytymistapa on johtu-
malla kytkeytyminen ja häiriön vastaanotin on jännitteellinen elektroniikka. [3, s. 21; 5, 
s. 31–32.] 
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Kun kaksi laitetta on kiinnitetty samaan jännitelähteeseen ja runkojen ollessa maadoi-
tettuna eri maadoituspisteisiin, niin runkojen välille syntyy potentiaaliero. Yhdistettäes-
sä laitteen signaalijohdolla, joka on maadoitettu molemmista päistä runkoon, syntyy 
laitteiden välille yhteinen impedanssi. Potentiaalierosta syntyneelle häiriövirralle on 
tällöin kulkureitti laitteesta toiseen yhteisen jännitelähteen maadoitusjohtimen kautta ja 
takaisin signaalijohdinta pitkin. Tämä piiri on esitetty kuvassa 5. [3, s. 22; 5, s. 32.] 
 
Kuva 5. Kun kaksi piiriä jakaa yhteisen maan, niin toisen piirin maavirta vaikuttaa toisen piirin 
maajännitteeseen [5, s. 32]. 
Toinen esimerkki yhteisen impedanssin kautta syntyneeseen häiriövirtaan nähdään 
piiristä kuvassa 6. Mikä tahansa muutos piirin 2 virranotossa muuttaa jännitettä, jota 
piiri 1 näkee sisäänsyötössään. Tämä johtuu virtajohtojen yhteisestä impedanssista 
sekä jännitelähteen sisäisestä impedanssista. Parannus tähän piiriin saadaan, kun 
piirin 2 virtajohdot kytketään suoraan jännitelähteeseen. Silti kytkentään syntyy häiriötä 
jännitelähteen sisäisestä impedanssista johtuen, jonka piirit 1 ja 2 vielä jakavat keske-
nään. [5, s. 32–33.] 
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Kuva 6. Kun kaksi piiriä jakaa jännitelähteen, niin toisen piirin virrankulutus vaikuttaa toisen 
piirin jännitteeseen. [5, s. 33]. 
Galvaanista kytkeytymistä voidaan vaimentaa esimerkiksi valitsemalla pienen kytken-
täimpedanssin omaavat signaalikaapelit tai lisäämällä tehonsyöttöön verkkosuodatin. 
Yleinen tapa lisätä suodatusta on asentaa ferriittirengas virtajohtoon, joka vaimentaa 
piikkejä sähkönsyötössä. [3, s. 22.] 
2.2.2 Kapasitiivinen kytkeytyminen 
Kaapeliin ympärille syntyy sähkökenttä virran kulkiessa kaapelissa. Kappaleiden, kuten 
esimerkiksi kaapelien, välille muodostuu aina parasiittinen kapasitanssi, jolloin suurtaa-
juiset häiriöt saattavat siirtyä kapasitiivisesti esim. kaapelista toiseen. Kaapeleiden kes-
kinäiskapasitanssiin voidaan vaikuttaa esim. kasvattamalla kaapeleiden välimatkaa, 
jolloin kapasitanssi pienenee ja häiriön kytkeminen voidaan mahdollisesti ehkäistä. 
Kaapelin kapasitanssi voidaan laskea kaavalla (1). [3, s. 22–23.] 
 𝐶𝑀 =  𝜀𝑟𝜀0
𝐴
𝑑
 (1) 
𝐶𝑀 on johtojen välinen keskinäiskapasitanssi [𝐹] 
𝜀𝑟 on suhteellinen permittiivisyys [] 
𝜀0 on tyhjiön permittiivisyys 8,85 ∗ 10
−12[𝐹/𝑚] 
𝐴 on johtojen väliin jäävä pinta-ala [𝑚2] 
𝑑 on johtojen etäisyys toisistaan [𝑚] 
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Jos virtajohdon lähellä on vaikkapa signaalikaapeli, kaapeleiden välille muodostuu kes-
kinäiskapasitanssi. Jos virtajohtimeen syntyy erittäin nopeita pulsseja tai häiriöpiikkejä, 
nämä saattavat kytkeytyä signaalijohtimeen ja mahdollisesti aiheuttaa laitteelle häiriöti-
lan. [3, s. 22–23.] 
 
Kuva 7. Kapasitiivinen Kytkeytyminen kahden järjestelmän välillä [3, s. 22–23]. 
 𝑈𝐻 =
𝑅
1
𝑗2𝜋𝐶𝑀
+ 𝑅
𝑈𝑉 (2) 
𝑈𝐻 on kapasitiivisesti kytkeytynyt jännite [V] 
𝑈𝑉 on häiritsevän johdon jännite [V] 
𝑅 on signaalijohdon vastus [Ω] 
𝑓 on kytkeytyneen häiriön taajuus [Hz] 
Jos kaapeleiden välinen keskinäiskapasitanssin 𝐶𝑀 reaktanssi on suurempi kuin 𝑅 häi-
riötaajuudella, kaava (2) voidaan esittää kaavan (3) mukaisesti [3, s. 22–23]. 
 |𝑈𝐻| = 2𝜋𝑓𝑅𝐶𝑀𝑈𝑉 (3) 
Kaavasta (3) nähdään, että häiriöjännite 𝑈𝐻  on suoraan verrannollinen signaaliin taa-
juuteen, signaalijohdon vastukseen, johtojen keskinäiskapasitanssiin ja häiritsevän 
johdon jännitteeseen [3, s. 22–23]. 
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Kapasitiivistä kytkeytymistä eri järjestelmien välillä on vaikea kokonaan eliminoida, 
mutta tähän voidaan vaikuttaa järjestelmien suunnitteluvaiheessa. Kaavasta (3) näh-
dään, että muuhun on vaikea vaikuttaa paitsi järjestelmien keskinäiskapasitanssiin. 
Keskinäiskapasitanssia voidaan pienentää kasvattamalla järjestelmien etäisyyttä, suo-
jaamalla signaalijohdin maadoitetulla suojavaipalla, sijoittamalla johtimet kulkemaan 
maatasoa pitkin tai pienentämällä järjestelmien väliaineen permittiivisyyttä. [3, s. 22–
23.]  
2.2.3 Induktiivinen kytkeytyminen 
Toisin kuin kapasitiivinen kytkeytyminen, joka tapahtuu sähkökentän välityksellä, induk-
tiivinen kytkeytyminen tapahtuu magneettikentän vaikutuksesta. Esimerkiksi virrallinen 
verkkojohto, jossa kulkee 50 Hz:n siniaalto, synnyttää ympärilleen muuttuvan magneet-
tikentän. Jos verkkojohdon vieressä signaalijohdin, niin verkkojohdossa tapahtuvat 
häiriöt näkyvät myös signaalijohtimessa magneettikentän vaikutuksesta. [3, s. 23–24.] 
 
Kuva 8. Induktiivinen kytkeytyminen kahden järjestelmän välillä [3, s. 23–24]. 
Virralliseen johtimeen syntyvä magneettikenttä voidaan laskea kaavalla (4) [3, s. 23–
24]. 
 𝐻 =  
𝐼
 2𝜋𝑟
=  
𝐵
𝜇
 (4) 
𝐻 on syntyneen magneettikentän voimakkuus [A/m] 
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𝐼 on häiritsevässä johdossa kulkeva summavirta [A] 
𝑟 on etäisyys [m] 
𝐵 on vuontiheys [T/𝑚2] 
𝜇 on permeabiliteetti [Vs/Am] 
Signaalijohtimeen indusoitunut jännite lasketaan kaavalla (5) [3, s. 23–24]. 
 𝑢 =  −
𝑑
𝑑𝑡
∫ 𝐵 ∙ 𝑑𝐴
𝐴
=  −𝑚𝐴
𝑑𝐻
𝑑𝑡
=  −
𝜇𝐴
2𝜋𝑟
𝑑𝐼
𝑑𝑡
 (5) 
𝑢 on indusoituneen jännitteen suuruus [V] 
𝐴 on johdinsilmukan pinta-ala [𝑚2] 
𝑑𝐼
𝑑𝑡
 on häiritsevän virran muutosnopeus [A/s] 
 
Kaavasta (5) huomataan, että indusoitunut jännite on suoraan verrannollinen johdinsil-
mukan pinta-alaan ja häiritsevän virran muutosnopeuteen eli taajuuteen ja kääntäen 
verrannollinen johtimien etäisyyteen. Jos johdinsilmukan pinta-alaa pystytään pienen-
tämään, virran muutosnopeutta hidastamaan tai johtimien etäisyyttä kasvattamaan 
toisistaan, häiriöjännitettä saadaan mahdollisesti pienennettyä. Kierretyn parikaapelin 
käyttö on tehokas suojamenetelmä induktiivisia häiriöitä vastaan. Johdinsilmukan pinta-
ala pysyy pienenä, jolloin kytkeytyvä häiriö on myöskin pieni. Siirtämällä häiritsevä läh-
de kauemmas saadaan mahdollisesti häiriötaso laskettua alemmaksi. Häiritsevä lähde 
voidaan myös koteloida häiriöiden vaimentamiseksi. Toisaalta myös signaalilinjoja voi-
daan suojata metallisuojilla. [3, s. 23–24.] 
2.2.4 Säteilemällä tapahtuva kytkeytyminen 
Kun järjestelmään syötettävän tehon taajuudet ovat pieniä, niin suurin osa tehosta 
muuttuu lämpöhäviöksi ja/tai varastoituu sähkö- ja magneettikenttään. Kun syötettävän 
tehon taajuus kasvaa, niin teho ei pelkästään muutu lämmöksi ja varastoidu kenttiin, 
vaan osa tehosta muuttuu säteilyenergiaksi järjestelmässä. [3, s. 25.] 
Sähkömagneettista säteilyä tutkittaessa on hyvä tietää aallonpituuden ja taajuuden 
välinen suhde. 
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 𝑓 =  
𝑐
𝜆
 (6) 
𝜆 on aallonpituus [m] 
𝑓 on taajuus [Hz (1/s)] 
c on valon nopeus tyhjiössä [m/s] 
Ulkoinen sähkömagneettinen kenttä voi kytkeytyä suoraan sähkölaitteen sisäisiin joh-
timiin. Sähkölaitteiden ulkoiset liityntäjohdot toimivat kuin antennit ja säteilevät yhteis-
muotoista häiriötä. Ne sekä lähettävät että vastaanottavat sähkömagneettista häiriötä 
antennin ominaisuuksien mukaisesti. Kun häiriötaajuus on alle 200 MHz, se todennä-
köisimmin kytkeytyy liityntäjohtoihin. Häiriötaajuuden ollessa yli 200 MHz se kytkeytyy 
todennäköisemmin laitteen sisäiseen johdotukseen ja piirilevyssä oleviin silmukoihin. 
[3, s. 25.] 
Kun häiriön taajuus on sama kuin kaapelin resonanssitaajuus, kytkentämekanismi on 
voimakkain. Resonanssitaajuuden suuruus riippuu kaapelin fysikaalisista mitoista ja 
kaapeliin kytketyn kuorman reaktanssista. Johdon pituuden ollessa λ/, ympäristön säh-
kömagneettinen häiriö kytkeytyy siihen parhaiten ja pituuden ollessa λ/2 johto säteilee 
sähkömagneettista häiriötä ulospäin voimakkaimmin. Sähkölaitteen kotelon raot ja 
saumat toimivat kuten rakoantenni. Raot ja liityntäjohdot vastaanottavat ja säteilevät 
sähkömagneettista häiriötä samoin tavoin. [3, s. 25.] 
Sähkömagneettisesta säteilystä aiheutuvien häiriöiden hallitseminen on yksi vaikeim-
mista ja keskeisimmistä EMC-ongelmista. Se vaatii syvällistä perehtymistä sähkömag-
neettiseen teoriaan. Joitakin säteillyn kytkeytymisen vaimentamiskeinoja ovat [3, s. 25]: 
• Pienennetään eromuotoista virtaa minimoimalla piirilevyn ja sisäisen joh-
dotuksen silmukat. 
• Vältetään λ/4, λ/2 ja niiden kerrannaisten pituisia liityntäjohtoja. 
• Sijoitetaan sähkölaite mahdollisimman tiiviiseen, metalliseen tai metalloi-
tuun koteloon, joka on maadoitettu. 
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3 EMC-mittaukset 
Tehdyissä mittauksissa käytettiin IEC 61967-1, IEC 61967-2, IEC 61967-8, IEC 62132-
1, IEC 62312-2 ja IEC 62312-8 standardeja. 
3.1 Mittalaitteet 
Vahvistimet 
Mittauksissa käytettiin 40AD1-, 50W1000B- ja 50S1G4A -RF-vahvistimia. Kaikki vah-
vistimet ovat Amplifier Researchin (AR) valmistamia. Vahvistinmalli 40AD1 on tehol-
taan 40 W, joka toimii DC–1 MHz:n taajuusalueella. Mallit 50W1000B ja 5081G4A ovat 
molemmat teholtaan 50 W:n vahvistimia, joiden taajuusalueet ovat 1–1000 MHz sekä 
1–4,2 GHz. Näin testin taajuuskaistaksi saadaan 10 kHz–4,2 GHz. Vahvistimet asete-
taan suurimmalle vahvistukselle. Mittausohjelmisto säätää kentänvoimakkuutta signaa-
ligeneraattorin tehoa säätämällä käyttäen takaisinkytkentämittausta. 
Signaaligeneraattori 
Signaaligeneraattorina toimii Keysight N5171B, jonka taajuusalue on 9 kHz–6 GHz ja 
tehonsyöttökyky -144…+26 dBm. Signaaligeneraattoria ohjataan tietokoneella, joka 
säätää tehon sekä taajuuden. Näin saadaan testiajot automatisoitua. 
Tehomittari 
Työssä käytetään Rohde & Schwarz URV55 -millivolttimittaria, jota käytetään takaisin-
kytentämittauksessa. Mittariin on saatavilla erilaisia mittapäitä eri taajuusalueille. Työs-
sä käytetään URV5-Z2- sekä NRV-Z2 -mittapäitä. URV5-Z2:n taajuusalue on 9 kHz–3 
GHz ja tehonkesto 1 nW–2 W (-60…+33dBm). NRV-Z2 pystyy mittaamaan korkeam-
malle taajuudelle eli 10 MHz–18 GHz, mutta sen tehonkesto on pienempi eli 20 nW–
500 mW (-47…+27dBm). 
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RF-analysaattori 
Mittauksissa käytetään myös Agilent Technologies FieldFox N9914A -RF-
analysaattoria. Se on mukana kulkeva laite, joka on ensisijaisesti tarkoitettu kaapelei-
den ja antennien kenttämittauksiin. Työssä sillä mitataan kammioiden VSWR-
taajuusvaste ja emissiotesteissä analysaattori toimii spektrianalysaattorina. VSWR eli 
voltage standing wave ratio kuvaa, kuinka paljon tehoa heijastuu antennista takaisin 
tehoa syöttävään piiriin. RF-analysaattoria voidaan ohjata tietokoneelta ethernet-
kaapelilla, mikä mahdollista emissiotestien automatisoinnin. Mittaustulokset on myös 
mahdollista tallentaa suoraan USB-muistiin laitteesta. Näin käsin tehdyn mittauksen 
tulos on helppo lisätä raporttiin. 
3.2 Piirilevy 
EMC-testilevyn fyysisen koon pitää olla 100 x 100 mm, ja levyn kulmissa voi tarvittaes-
sa olla reiät. Piirilevyn paksuus on 1,6 mm. Vähintään 5 mm:n levyinen alue (10 mm 
olisi parempi) on jätettävä johtavaksi levyn ulkoreunaan kaikille sivuille, jotta saadaan 
hyvä ja luotettava sähköinen kontakti testikammioon. Tämä voidaan tehdä joko tinaa-
malla kyseinen alue tai jollain muulla menetelmällä. [4, s. 37–43.] 
Työssä on jätetty testilevyihin 10 mm:n avaus juotteenestopinnoitteeseen ja paljastunut 
kupari on päällystetty ENIG-pinnoitteella. ENIG eli electroless nickel immersion gold 
pinnoite on piirilevyvalmistuksessa käytetty pinnoite, jolla suojataan piirilevyn kupari 
oksidoitumiselta ja parannetaan juotettavuutta. 
Testilevyn rakenteen pitää olla vähintään 2-kerrospiirilevy. Tarvittaessa voidaan tehdä 
useampikerroksinen piirilevy. Kun tehdään 4-kerrospiirilevy, niin kerrosrakenteen tulisi 
olla seuraavanlainen: Ensimmäisen kerroksen tulisi olla maataso. Toinen kerros on 
tarkoitettu käyttöjännitteille. Kolmas kerros on tarkoitettu signaalivedoille. Neljäs kerros 
sallii käyttöjännite- ja signaalivetoja, mutta siinä olisi tavoiteltava mahdollisimman yhte-
näistä maatasoa. DUT (Device Under Test) eli testattava tuote, sijoitetaan ensimmäi-
seen kerrokseen, ja jos DUT tarvitsee joitain oheiskomponentteja toimiakseen stabiilisti 
ja luotettavasti, ne tulisi asentaa vastakkaiselle puolelle (4. kerros). Kerrosrakenne ja 
komponenttien sijoittelu on havainnollistettu kuvassa 9. [4, s. 37–43.] 
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Eri kerroksien maatasot on yhdistettävä luotettavasti toisiinsa, jotta levyn toiminnassa 
ei olisi kompromisseja. Kerroksien maatasot yhdistetään läpivienneillä taulukon 1 mu-
kaisesti. Läpiviennit on jaoteltu kolmeen eri alueeseen, läpivientialue 1, 2 ja 3. Alueiden 
sijainnit näkyvät katkoviivoin kuvasta 9. 
Taulukko 1. Läpivientien koot ja sijainti levyllä. [4, s. 37–43] 
Läpivientialue Sijainti Läpiviennin reiän halkaisija 
1 Levyn reunoilla 0,8 mm 
2 Juuri DUTin ulkopuolella 0,2 mm 
3 Juuri DUTin sisäpuolella 0,2 mm 
IEC 62132-1 sanoo, että maatasot yhdistävien saman alueen läpivientien tulisi olla 
enintään 10 mm etäisyydellä toisistaan [4, s. 37–43]. 
Työssä DUT on pintaliitoskomponentti (eng. SMD, Surface Mount Device), joten stan-
dardi IEC 62132-1 suosittelee läpivientien sijoittamista suoraan juotettavien jalkojen 
keskelle. Vetojen pituuksien, läpivientien sijoitusten ja komponentin orientaation tulee 
olla optimoitu siten, että piirilevylle ei muodostu silmukoita tai ne pidetään mahdolli-
simman pieninä. Näin silmukoihin ei muodostu asiaankuulumattomia häiriövirtoja. Huo-
nosti suunnitellun levyn kanssa on riski, että testissä tutkitaan piirilevyn suorituskykyä 
DUT:n suorituskyvyn sijasta. [4, s. 37–43.] 
Tulos huonolla piirilevyllä saattaa sisältää merkittävää epävarmuutta ja virheellisen 
tuloksen. Tuote saattaa olla joko alitestattu tai ylitestattu, jolloin heikkoudet eivät joko 
tule esiin tai sitten tulos ylitestauksen tapauksessa saatetaan hylätä ilman syytä. 
Kuvasta 9 näkee esimerkin levyn mitoista ja taulukon 1 läpivientialueiden sijainnin. 
Katkoviivat kuvaavat läpivientien sijaintia. Uloin katkoviiva on 1. alue. DUTin ulkopuo-
lella oleva katkoviiva kuvaa aluetta 2. DUTin sisäpuolella oleva katkoviiva kuvaa läpi-
vientejä signaaleille. Läpiviennit ovat suoraan DUTin jalkojen alla. Sisin katkoviiva DU-
Tin sisällä on 3. alue. [4, s. 37–43.] 
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Kuva 9. Standardin suositukset levyn ominaisuuksista. Eri läpivientien alueet on merkattu kat-
koviivoin ylempään kuvaan. [4, s. 37–43.] 
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Kuva käytetystä testilevystä on esitetty liitteessä 1. Testilevyssä 1. läpivientialueen 
(Taulukko 1) läpiviennit ovat 0,8 mm:n kokoisia, 4 mm:n välein toisistaan ja 6 mm levyn 
reunasta. Toisen alueen läpiviennit eivät ole aivan DUTin vieressä, ja ne ovat 0,6 mm:n 
kokoisia.  Kolmannen alueen läpiviennit DUTin alta puuttuvat kokonaan. Signaalien 
läpiviennit ovat 0,6 mm:n kokoisia ja ne eivät mene suoraan DUTin jalkoihin vaan niis-
sä on pieni veto 1. kerroksessa. Tämä ei ole täysin standardin mukainen. Kun seuraa-
va testilevy tehdään, levyllä tulisi muokata läpivientien sijoittelua ja kokoa, jotta se olisi 
enemmän standardin mukainen. 
SPI-kommunikointi ja käyttöjännite tuodaan levylle SMA-liittimillä. SPI (Serial Pe-
ripheral Interface bus) on synkroninen sarjamuotoinen kommunikointiväylä. SPI-
kommunikointia käytetään yleisesti sulautetuissa järjestelmissä esimerkiksi mikrokont-
rollerin ja antureiden välillä.   Aikaisemmin Muratalla on käytetty läpijuotettavia liittimiä, 
mutta IC stripline -kammiossa näitä ei voida käyttää, koska levyn pitää olla tasainen 
liitinten kohdista. Sen vuoksi tässä työssä käytettiin pintaliitosliittimiä. 
Vedot piirilevyllä on yritetty optimoida 50 Ω:n vedoiksi. Kun vetojen impedanssia sovit-
taa, kannattaa olla yhteydessä piirilevyvalmistajaan. Valmistajat voivat laskea vedon 
leveyden omille materiaaleilleen ja kerroksien paksuuteen nähden. Valmistusvaiheessa 
he myös tekevät tarkistuskupongin, mistä he mittaavat vedon impedanssin. Vedon im-
pedanssi riippuu vedon leveydestä ja referenssikerroksen etäisyydestä vetoon nähden 
ja välimateriaalin sähköisistä ominaisuuksista. Kuparin paksuudella ei ole merkittävää 
vaikutusta impedanssiin, kun pysytään normaaleissa kuparin paksuuksissa piirilevy-
valmistuksessa (17 µm tai 35 µm).  
3.3 Kammiot 
Tässä työssä käytettävät kammiot ovat FCC-TEM-JM3 TEM-kammio ja µSL 80A2 IC 
Stripline -kammio. Kammio on kuin avattu koaksiaalikaapeli ja sisäjohdin on antenni eli 
septum. Sähkömagneettinen kenttä muodostuu septumin ja kammion kannen väliin. 
Emissiotesteissä septum on vastaanottava antenni tai stripline. Kammiot ovat pieniä, ja 
niillä on helppo mitata erilaisten mikropiirien sähkömagneettista suorituskykyä. Kammi-
oista mitattiin niiden VSWR-arvo, jolla todennetaan, kuinka hyvin ne toimivat taajuus-
alueen yli. 
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VSWR-arvo kertoo impedanssin yhteensopimattomuuden määrästä siirtolinjojen ja 
lähteen tai kuorman välillä. Se myös kertoo, kuinka suuri seisova aalto jää siirtolinjaan 
tämän seurauksena. Jos VSWR-arvo on korkea, se tarkoittaa sitä, että kohteesta hei-
jastuu paljon tehoa takaisin siirtolinjaan, mikä ei ole suotavaa. Jos VSWR-arvo on 1, se 
tarkoittaa sitä, että siirtolinja ja kohde on täydellisesti sovitettu ja yhtään tehoa ei heijas-
tu takaisin siirtolinjaan. 
VSWR mitattiin N9914A FieldFox RF-analysaattorilla. Laite asetettiin piirianalysaattori 
(NA), Network Analyzer -moodiin ja valittiin portin S11 SWR -mittaus. On tärkeätä 
huomioida, että laite tulee kalibroida ennen mittauksen aloittamista. Näin mittakaapelin 
vaikutus saadaan pois tuloksesta. Kalibroinnin jälkeen taajuusaluetta tai muita asetuk-
sia ei tule säätää, sillä muuten joutuu kalibroimaan laitteen uudestaan. Kalibrointi teh-
dään päätevastussarjalla ja laitteen omalla kalibrointisekvenssillä. Kun RF-
analysaattori on kalibroitu, kytketään se mitattavaan kammioon. Kammion toiseen port-
tiin kytketään 50 Ω:n pääte. Kuvasta 10 nähdään mittauskytkentä. 
 
Kuva 10. VSWR-mittauskytkentä. Kammioon on kytketty 50 Ω:n pääte ja RF-analysaattori. 
Kammio mitataan testilevy sekä kammion kansi asennettuna. 
 
Standardeissa 61967-2, 61967-8, 62132-2 ja 62132-8 määritellään kammioiden karak-
terisoinnit hieman eri tavoilla. Standardeissa 61967-8 ja 62132-8 (IC Stripline emissio- 
20 
  
ja immuniteettistandardit) määritellään, että VSWR-arvon tulisi olla alle 1,25. Kaikki 
taajuudet, joilla arvo ylittää tuon, tulisi hylätä mittaustuloksista. VSWR-mittaus tulisi 
tehdä tyhjällä kammiolla sekä kammiolla, jossa on jännitteetön DUT sisällä. Standar-
deissa 61967-2 ja 62132-2 (TEM emissio- ja immuniteettistandardit) määritellään 
kammion karakterisointi hieman eri tavalla. Standardi 61967-2 määrittelee vain, että 
kammion mitatun VSWR-arvo tulisi olla alle 1,5 taajuusalueen yli. Standardi 62132-2 
lisää tähän, että mitatun VSWR-arvon olisi hyvä olla alle 1,2. Niille taajuuksille, millä 
kammio ylittää arvon 1,2 mutta on alle 1,5, tulisi suorittaa sähkö- ja magneettikentän 
karakterisointi standardin 62132-2 liitteen A mukaan. Jos sama immuniteettimittaus 
tehdään kahdella eri kammiolla, valitaan mittaustulos, missä on pienempi mitattu 
VSWR-arvo. 
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TEM-kammio 
FCC-TEM-JM3 on Fischer Custom Communications:n valmistama TEM-kammio. 
Taajuusalue on DC–2 GHz. Sen septumin etäisyys mitattavan piirilevyn pinnasta on 43 
mm. DUT:n koko saa olla maksimissaan 60 x 60 x 10 mm kammion datalehden 
mukaan. Kammiossa on N-tyypin liittimet. Valmistaja lupaa VSWR:n olevan alle 1,25 
käytettävän taajuusalueen yli. Alla on mitattuja VSWR arvoja eri konfiguraatioilla.  
 
 
Kuva 11. VSWR-arvo, kun TEM-kammion päällä on sen oma metallinen kansilevy ja pääte on 
suoraan kammiossa kiinni. Pystyakselilla on mitattu VSWR-arvo ja vaaka-akselilla taa-
juus. Keltainen viiva on 1,25 VSWR-raja ja punainen on 1,5 VSWR-raja. 
Mittauksissa ei päästy valmistajan lupaamaan alle 1,25 arvoon koko taajuusalueen yli, 
vaan 1,85 GHz:n VSWR-arvo on jopa yli 1,5. VSWR-arvo on yli 1,5 2,6 GHz:n jälkeen, 
mikä on aivan odotettavaa. Taajuudella 1,85 GHz ei voida luotettavasti laskea kammi-
ossa esiintyvää kentänvoimakkuutta pelkästään kammioon syötettävän tehon perus-
teella. Tällä taajuudella kammiossa voi olla joko suurempi tai pienempi kenttä kuin on 
laskettu. Taajuudella 1,85 GHz saatuja tuloksia ei tulisi tämän takia ottaa huomioon. 
Tämän mittauksen perusteella kammiota voisi käyttää jopa 2,5 GHz:n asti. 
1
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2
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Kuva 12. VSWR-arvo, kun testilevy on asetettu TEM-kammioon ja pääte on suoraan kammios-
sa kiinni. Pystyakselilla on mitattu VSWR-arvo ja vaaka-akselilla taajuus. Keltainen vii-
va on 1,25 VSWR-raja ja punainen on 1,5 VSWR-raja. 
VSWR käyrä ei juuri muutu, oli kammion päällä sitten pelkkä kansilevy tai testilevy. 
IC Stripline -kammio 
µSL 80A2 on Ingenieur – Dienstleistung Körber:n valmistama IC Stripline -kammio. 
Taajuusalue on DC–4,2 GHz. Striplinen leveys on 27 mm, pituus 35 mm ja striplinen 
etäisyys mitattavan piirilevyn pinnasta on 8 mm. Näin suurin DUT, joka kammioon 
mahtuu, on 29,7 x 29,7 x 4,0 mm. Standardi suosittelee, että DUT:n korkeus olisi 1/3 
striplinen etäisyydestä kansilevyyn, mutta sanoo, myös että ½ vielä menettelee. Työs-
sä DUT:n korkeus on 4,3 mm. Kammion liittimet ovat SMA-naarasliittimet. Valmistaja 
lupaa VSWR-arvon olevan alle 1,25 käytettävän taajuusalueen yli. Kuvista 13, 14 ja 15 
näkee mitattuja VSWR-arvoja eri konfiguraatioilla. 
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Kuva 13. VSWR-arvo, kun IC Stripline -kammion päällä on sen oma metallinen kansilevy ja 
pääte on suoraan kammiossa kiinni. Pystyakselilla on mitattu VSWR-arvo ja vaaka-
akselilla taajuus. Keltainen viiva on 1,25 VSWR-raja ja punainen on 1,5 VSWR-raja. 
Mittauksissa ei päästy valmistajan lupaamaan alle 1,25 arvoon koko taajuusalueen yli. 
Taajuuksilla 2,7–3,5 GHz VSWR on yli 1,25 mutta alle 1,5. Taajuuden 4,2 GHz:n jäl-
keen VSWR on yli 1,5, mikä on aivan odotettavaa. 
 
1
1,25
1,5
1,75
2
2,25
2,5
2,75
3
0 1 2 3 4 5
VSWR
Taajuus (GHz)
IC Stripline -kammio kansilevy päällä, pääte suoraan kiinni 
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Kuva 14. VSWR-arvo, kun testilevy on asetettu IC Stripline -kammioon ja pääte on suoraan 
kammiossa kiinni. Pystyakselilla on mitattu VSWR-arvo ja vaaka-akselilla taajuus. Kel-
tainen viiva on 1,25 VSWR-raja ja punainen on 1,5 VSWR-raja. 
Kun kammioon asetettiin testilevy ja mitattiin VSWR-arvo, kuvaajaan ilmestyi uusi piikki 
1,8–2,5 GHz:n välille, muuten käyrä oli melko samanlainen. Alueella 2,0–2,4 GHz 
VSWR-arvo ylittää 1,5:n. Siksi tämä taajuusalue tulisi jättää huomioimatta tuloksissa. 
Tämä ero pelkällä kansilevyllä mitattuna johtuu siitä, että kammion sisällä on tuote, 
jonka vuoksi sähkökenttä hieman muuttuu. Mitattava tuote on hieman liian korkea mit-
takammioon, jolloin kammio ylittää sallitun VSWR-arvon rajusti. 
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Kuva 15. VSWR-arvo, kun testilevy on asetettu IC Stripline -kammioon ja pääte on 15cm:n kaa-
pelilla kiinni. Pystyakselilla on mitattu VSWR-arvo ja vaaka-akselilla taajuus. Keltainen 
viiva on 1,25 VSWR-raja ja punainen on 1,5 VSWR-raja. 
Jos 50 Ω:n pääte kytketään 15 cm:n kaapelilla kammioon, niin käyrässä alkaa näkyä 
soimista. Soimisella tarkoitetaan sitä, että systeemin impedanssisovitus on huono ja 
siihen syntyy seisovia aaltoja. Tietyillä taajuuksilla nämä summautuvat signaaliin ja 
toisilla taajuuksilla ne vaimentavat syötettävää signaalia. Tämän takia kuvaajaan syn-
tyy korkeita piikkejä ja matalia laaksoja. Tässä mittauksessa VSWR-arvo ylittää 1,25 ja 
1,5 arvon useissa kohtaa. Immuniteetti- ja emissiomittaukset suoritettiin tällä kokoon-
panolla. Kun kaapelin pituutta tästä vielä kasvatettiin, niin soiminen vahvistui ja piikit ja 
laaksot olivat suurempia.  
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4 Immuniteettitesti 
Immuniteettitestillä mitataan, kuinka DUT sietää RF-taajuuksista sähkömagneettista 
häiriötä. Standardi IEC-62132-1 määrittelee immuniteettitestejä yleisellä tasolla. IEC-
62132-2 tarkentaa TEM-kammiolla tehtäviä testejä ja IEC-62132-8 IC Stripline -
kammiolla tehtäviä. Työssä on pyritty tekemään mittaukset näiden standardien mu-
kaan. 
Signaaligeneraattori syöttää häiriön RF-vahvistimelle, missä häiriösignaali vahvistetaan 
halutulle tasolle. Tämän jälkeen häiriösignaali viedään suuntakytkimelle, josta saadaan 
takaisinkytkentä systeemin säätöä varten. Etenevän signaalin teho mitataan tehomitta-
rilla, josta tietokone laskee tarvittavan signaalin tehon. Tietokone sitten säätää tarvitta-
essa signaaligeneraattoria, ja haluttu kentänvoimakkuus saavutetaan mittakammiossa. 
Suuntakytkimeltä häiriösignaali viedään mittakammioon. Kammion toisessa päässä on 
50 Ω:n pääte. Kuvasta 16 näkyy tämä mittauskytkentä. 
 
Kuva 16. Immuniteettimittauskytkentä [2, s. 9]. 
Testilevy asetetaan mittakammioon ja levyyn kytketään tarvittavat virtakaapelit ja SPI-
kommunikointikaapelit. Virta syötetään akustosta, jonka jännite reguloidaan sopivaksi. 
Reguloitu jännite menee vielä suodattimen kautta levylle, jolla estetään häiriön kytkey-
tymistä takaisin regulaattorille. Seuraavaksi käynnistetään testisovellus, joka suorittaa 
mittauksen. Testisovellus on tehty LabView’lla. Ensiksi tarkistetaan, että tuote kommu-
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nikoi tietokoneen kanssa oikein. Tämä tehdään tuotelevyä kääntelemällä ja katsomalla, 
muuttuuko tuotteen ulostulo sovelluksessa. 
Testisekvenssi aloitetaan, kun tuote on todettu toimivaksi. Sekvenssi pyytää mittalaite- 
sekä mittausparametrit. Oikeat mittalaitteet skannataan viivakoodinlukijalla. Tämä pie-
nentää riskiä kirjata väärä mittalaite mittaustuloksiin tai käyttää mittalaitetta väärällä 
taajuusalueella. Samalla sekvenssi kertoo mahdollisen mitattavan taajuusalueen kysei-
sillä mittalaitteilla. Mittausparametrit syötetään testisovellukselle, kun mittalaitteet on 
skannattu. Mittausparametreihin kuuluu mm. taajuusalue, kentänvoimakkuus, tuotteen 
raja-arvot ja testinimi. Tämän jälkeen sekvenssi käynnistetään ja se suorittaa mittauk-
sen taajuusalueen yli. Kun mittaus on ohi, testisovellus kirjoittaa mittaustulokset tieto-
kantaan. 
Standardin IEC-62132-1 mukaan häiriösignaalina voidaan käyttää joko tasaista sini-
muotoista signaalia, sinimuotoista signaalia joka on 80 %:sti amplitudimoduloitu 1 kHz 
siniaallolla, tai sinimuotoista signaalia, joka on 50 %:sti pulssimoduloitu 1 kHz pulssin-
toistotaajuudella. Kuvassa 17 on esimerkki signaalien aaltomuodoista. [4, s. 29.] 
 
Kuva 17. Vasemmanpuoleinen signaali kuvaa tasaista sinimuotoista signaalia, keskellä on amp-
litudimoduloitu signaali ja oikealla on pulssimoduloitu signaali [4, s. 31]. 
Tässä työssä käytetään tasaista sinimuotoista häiriösignaalia. Standardi IEC-62132-1 
määrittelee häiriösignaalin taajuusaskeleen eri taajuuskaistoille taulukon 2 mukaisesti 
[4, s. 29]. 
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Taulukko 2. Häiriösignaalin taajuusaskeleen suhde taajuusalueeseen [4, s. 29]. 
Taajuusalue (MHz) 0,15–1 1–100 100–1000 
Lineaarinen askel (MHz) ≤0,1 ≤1 ≤10 
Logaritminen askel ≤5 % askel 
Taulukko 2 tarkoittaa, että jos 1 MHz–10 MHz:n taajuusalue mitataan 5 %:n logaritmi-
sin taajuusaskelin, niin siitä tulee n. 140 eri taajuuspistettä. Jos tekisimme saman taa-
juusalueen mittauksen standardin suurimmilla sallimilla lineaarisilla askeleilla, niin mit-
tapisteitä olisi n. 190 kpl. Työssä koko taajuusalue mitataan 0,1 %:n logaritmisilla taa-
juusaskeleilla. Vastaavan taajuusalueen mittaaminen tällä askeltiheydellä tekee n. 
6900 mittapistettä. Näiden taajuuksien lisäksi tulisi tarkastella kriittisiä taajuuksia ja 
niiden kerrannaisia, jotka voisivat olla mm. oskillaattorien taajuudet, kellotaajuus ja da-
talinjan kellotaajuus. 
Testattava tuote voidaan mitata kahdella eri tavalla. RF-häiriösignaaligeneraattori ase-
tetaan pienelle teholle, esimerkiksi 20 dB alle halutun sietorajan. Tämän jälkeen häiriö-
signaalin tehoa aletaan pikkuhiljaa kasvattamaan haluttuun rajaan. Samalla mitataan 
testattavan tuotteen toimintaa. Jos tuote häiriintyy ennen kuin ollaan päästy haluttuun 
sietorajaan, niin se kirjataan ylös. [2, s. 11] 
Toinen tapa tehdä mittaus on asettaa RF-häiriösignaaligeneraattori halutulle sietorajal-
le ja aloittaa mittaus. Kun tuote häiriintyy jollain taajuudella niin se kirjataan ylös, jonka 
jälkeen aletaan laskemaan häiriötasoa, kunnes tuote palautuu normaaliin toimintaan. 
Häiriötaso millä testattava tuote palautuu normaaliin toimintaan, kirjataan myös ylös. 
Työssä mittaukset suoritettiin tällä tavalla. [2, s. 11] 
Mittaukset tulee suorittaa vähintään kahdessa orientaatiossa (0°, 90°). Myös 180° ja 
270° orientaatiot voidaan mitata, jos se nähdään tarpeelliseksi. [2, s. 11] 
IC Stripline -kammio 
Vaikka standardi IEC-62132-8 on määritelty vain 150 kHz–3 GHz:n alueelle, niin mit-
taukset suoritettiin laajennetulla 10 kHz–4.2 GHz:n alueelle. 
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TEM-kammio 
Vaikka standardi IEC-62132-2 on määritelty vain 150 kHz–1 GHz:n alueelle, niin mit-
taukset suoritettiin laajennetulla 10 kHz–3 GHz:n alueella. 
4.1 Tulokset 
Mittaukset suoritettiin kolmelle eri tuotteelle, kahdella eri tuotteen suodinasetuksella ja 
kahdella eri orientaatiolla. Lisäksi suoritettiin vertaileva testi kaikkien neljän eri orientaa-
tion välillä. Tämä tehtiin vain yhdellä tuotteella ja yhdellä suodinasetuksella molemmille 
kammioille. Tuloksissa on esitetty ainoastaan yksi tuote, vaikka työssä mitattiin kolme 
tuotetta. Syynä siihen on, että tulokset eivät paljon eronneet toisistaan eri tuotteiden 
välillä. Tuloksissa vertailtiin kammioon syötetyn tehon ja tuotteen ulostulon muutosta 
alkutilanteesta taajuusalueen yli.  
Liitteessä 2 ovat tulokset, kun on vertailtu molempia kammiota samoilla mittauspara-
metreillä, tässä tapauksessa 0° orientaatiossa. Syötettävä teho on pysynyt melko va-
kiona 1 GHz:n asti. Tämän jälkeen kammioiden välille on syntynyt pientä eroavaisuutta. 
Tämä johtuu luultavasti siitä, että kammioiden VSWR-arvot ovat hieman erilaiset kor-
keammilla taajuuksilla. Tuotteen yaw eli mitattu pyörimisnopeus ei muutu alkuarvosta 
kummallakaan kammiolla, vaikka tuote altistetaan sähkökentälle. Tämä havaittiin kai-
kissa mittauksissa, joten sen esittäminen on jätetty pois muista mittauksista. Tuotteen 
kiihtyvyysanturin puolella on havaittavissa pieniä eroja kammioiden välillä, mutta tuot-
teiden ulostulo pysyy 20 mg:n sisällä toisistaan koko taajuusalueen yli. Y-suunnan de-
viaatiossa oleva hypähdys 1 MHz kohdalla johtuu siitä, että tuote mitataan useammas-
sa erässä ja alkuarvot ovat olleet hieman erilaiset eri kerroilla mitatessa. Taajuuden 1 
GHz jälkeen kiihtyvyysarvot hieman hajaantuvat toisistaan, mutta ei merkittävästi. 
Liitteessä 3 ovat tulokset, kun kammioita on vertailtu 90° orientaatiossa keskenään. 
Näissä tuloksissa näkyy muutamia kohtia, missä tuote on häiriintynyt eri tavalla kam-
mioiden välillä. Alueella 40–60 MHz nähdään voimakkaita piikkejä molempiin suuntiin. 
Tällä taajuusalueella siis tuotteen ulostulo on vaihdellut kammioiden välillä. 
Liitteessä 4 ovat tulokset, kun on vertailtu 0° ja 90° mittauksia, jotka on tehty IC Stripli-
ne -kammiolla. Tässä huomataan eroja, mikä on ihan oletettavaa. Tuote häiriintyy eri 
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tavalla riippuen sen orientaatiosta kammion sisällä. X- ja Y-suuntien kuvaajat ovat tois-
tensa vastakohdat. Tämä tarkoittaa sitä, että 0° asennossa X-suunnan anturi ei ole 
häiriintynyt ja 90° asennossa Y-suunnan anturi ei ole häiriintynyt. Molemmissa tapauk-
sissa siis samaan suuntaan ollut anturi on häiriintynyt. Sama ilmiö nähdään, kun on 
vertailtu TEM-kammion 0° ja 90° mittauksia liitteessä 5. 
Liitteessä 6 on vertailtu 0° ja 180° tuloksia IC Stripline -kammiolla mitattuna. Tuotteen 
ulostulo on hyvin samankaltainen molemmilla mittauksilla. Mittaukset pysyvät 10 mg:n 
sisällä toisistaan. Syötettävässä tehossa nähdään erovaisuuksia 2,5 GHz:n ja 4 GHz:n 
kohdilla. Tämä on hyvin linjassa saatujen VSWR-mittauksien suhteen kuvassa 15. Kun 
VSWR-arvo on korkeampi, niin kammioon syötetystä tehosta ei voi suoraan laskea 
kammiossa vallitsevaa sähkökenttää, koska osa tehosta heijastuu takaisin kammiosta 
huonon impedanssisovituksen takia. 
Samanlaiset tulokset ovat nähtävissä myös liitteessä 8, jossa on vertailtu 0° ja 180° 
mittauksia vertailtu keskenään TEM-kammiolla. Tehon erokäyrä on erilainen kuin IC 
Stripline -kammiolla. Tämä johtuu siitä, että kammioiden VSWR-arvot ovat erilaiset. 
TEM-kammion tulos on hyvin vertailtavissa kuvan 12 kanssa. Taajuuksilla 800–900 
MHz TEM-kammion VSWR-arvo ylittää 1,25, ja tällöin nähdään kohinaa tehon ero-
käyrässä. 
Näiden 0° ja 180° tulosten perusteella voisi olettaa, että 90° ja 270° vertailut tuottaisivat 
samanlaisia tuloksia. Liitteistä 8 ja 9 kuitenkin huomataan, että 90° ja 270° mittauksissa 
on enemmän eroja kuin 0° ja 180° mittauksissa. Tämä johtunee siitä, että kun tuote 
häiriintyy sähkökentästä, niin anturin ulostulo ei kasva tai vähene lineaarisesti vaan 
anturin mittaamaan kiihtyvyyteen syntyy enemmän kohinaa. Mitattaessa 0° tai 180° 
orientaatiossa tuote ei häiriköidy, niin erokäyrässä on hyvin vähän kohinaa.  
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5 Emissiotesti 
Emissiotestillä mitataan, kuinka DUT säteilee RF-taajuuksista sähkömagneettista häi-
riötä ympäristöönsä. Standardi IEC-61967-1 määrittelee immuniteettitestejä yleisellä 
tasolla. IEC-61967-2 tarkentaa TEM-kammiolla tehtäviä testejä ja IEC-61967-8 IC 
Stripline -kammiolla tehtäviä. Työssä on pyritty tekemään mittaukset näiden standar-
dien mukaan. 
Emissiotestissä spektrianalysaattori kytketään suoraan kammioon ja kammion toiseen 
porttiin kytketään 50 Ω:n pääte. Vaihtoehtoisesti spektrianalysaattorille menevä signaali 
voidaan viedä 20–30 dB esivahvistimen kautta. Tämä madaltaa pohjakohinaa, sillä 
ulkoisella esivahvistimella saadaan parempi suorituskyky kuin tässä käytetyn spektri-
analysaattorin sisäisellä esivahvistimella. 
Testilevy asetetaan mittakammioon ja levyyn kytketään tarvittavat virtakaapelit ja SPI-
kommunikointikaapelit. Virta syötetään akustosta, jonka jännite reguloidaan sopivaksi. 
Reguloitu jännite menee vielä suodattimen kautta levylle, jolla estetään häiriön kytkey-
tymistä takaisin regulaattorille. Seuraavaksi käynnistetään testisovellus, joka suorittaa 
mittauksen. Testisovellus on tehty LabView’lla. Ensiksi tarkistetaan, että tuote kommu-
nikoi tietokoneen kanssa oikein. Tämä tehdään tuotelevyä kääntelemällä ja katsomalla, 
muuttuuko tuotteen ulostulo sovelluksessa. Mittauskytkentä on havainnollistettu kuvas-
sa 18. 
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Kuva 18. Emissiomittauskytkentä [1, s. 8]. 
Standardi IEC-61967-1 määrittelee spektrianalysaattorin mittausasetukset taulukon 3 
mukaiseksi [8, s. 23–25]. 
Taulukko 3. Spektrianalysaattorin mittausasetukset [8, s. 23–25]. 
Taajuusalue 150 kHz–30 MHz 30 MHz–1GHz 
Erotuskaistanleveys 10 kHz 100kHz 
Videosuodatin ≥30 kHz ≥300 kHz 
Videosuodattimen kaistanleveys tulisi pienimmillään olla kolme kertaa erotuskaistanle-
veys. Mitattavan tuotteen tuottaman häiriön ollessa kapeakaistaista ja mittauksen vaa-
tiessa matalampaa kohinatasoa, niin standardi IEC-61967-1 sallii myös matalamman 
erotuskaistanleveyden käyttöä. Mikropiirien kello on yksi esimerkki kapeakaistaisesta 
häiriöstä. [8, s. 23–26.] 
Standardi IEC-61967-1 ei ota kantaa, siihen minkä kokoisilla taajuusalueilla mittaus 
suoritetaan. Mittaukset suoritettiin 200 MHz:n pätkissä. Jokainen mitattu pätkä pyyh-
käistiin vähintään kolme kertaa maksimipitoasetus päällä niin kuin standardi IEC-
61967-1 suosittelee. LabView testisovellus ei aluksi mitannut korkeampia taajuuksia 
oikein. Spektrianalysaattori ei ollut ehtinyt pyyhkäistä edes yhtä kertaa, kun LabView 
komensi sen mittaamaan seuraavaa taajuusaluetta. Tästä johtuen testisovellus sai 
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väärän mittaustuloksen spektrianalysaattorilta. Tähän tehtiin korjaus, ja tämän jälkeen 
spektrianalysaattori ehti mitata jokaisen taajuuspätkän standardin IEC-61967-2 mukai-
sesti vähintään kolme kertaa. 
Testisekvenssi aloitetaan, kun tuote on todettu toimivaksi. Ensiksi sekvenssi mittaa 
levyn yhdessä orientaatiossa, jonka jälkeen levyä käännetään 90° ja toistetaan mittaus. 
Näin tehdään, kunnes jokainen orientaatio on mitattu taajuusalueen yli. Tämän jälkeen 
täytyy vielä mitata ympäristön häiriötaso. Tätä varten tehdään vielä yksi mittaus, mutta 
tällä kertaa tuotteesta otetaan sähköt pois. Näin tuloksia käsitellessä voidaan laskea, 
mikä on ympäristön tuottamaa häiriötä ja mikä on mitattavan tuotteen tuottamaa häiriö-
tä. Jos alueen ympäristön häiriötasoa ei tunneta hyvin, kannattaa ympäristön häiriöta-
soa mitata tunnin ajan maksimipitoasetus päällä. Näin saamme myös mitattua paikalli-
set satunnaiset RF-häiriöt. Emissio mittauksia voidaan pitää luotettavina vain, kun mi-
tattavan tuotteen häiriötaso on 6 dB korkeammalla kuin ympäristön häiriötaso [8, s. 29]. 
IC Stripline -kammio 
Standardissa IEC-61967-8 määritellään lisäykset IEC-61967-1 standardiin, kun mit-
taukset tehdään IC Stripline -kammiolla. IEC-61967-8 laajentaa mitattavan taajuuden 3 
GHz:n asti. Spektrianalysaattorin erotuskaistanleveys tälle laajennetulle kaistanlevey-
delle pysyy siinä, mitä standardi IEC-61967-1 määrittelee 30 MHz–1 GHz:n taajuusalu-
eelle. Kammion VSWR-arvo tulisi olla alle 1,25 mitattavan taajuusalueen yli. Vaikka 
standardi on määritelty vain 150 kHz–3 GHz:n alueelle, niin mittaukset suoritettiin laa-
jennetulla 10 kHz–4.2 GHz:n alueelle. 
TEM-kammio 
Standardissa IEC-61967-2 määritellään lisäykset IEC-61967-1 standardiin, kun mit-
taukset tehdään TEM-kammiolla. Kammion VSWR-arvo tulisi olla alle 1,5 mitattavan 
taajuusalueen yli. Vaikka standardi on määritelty vain 150 kHz–1 GHz:n alueelle, niin 
mittaukset suoritettiin laajennetulla 10 kHz–3 GHz:n alueella. 
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5.1 Tulokset 
Mittaukset suoritettiin kolmelle eri tuotteelle ja kahdella eri tuotteen suodinasetuksella. 
Tuloksissa on esitetty ainoastaan yksi tuote, vaikka työssä mitattiin kolme tuotetta. Tä-
mä johtuu siitä, että tulokset eivät merkittävästi eronneet toisistaan eri tuotteiden välillä. 
Esitetyistä tuloksista on vähennetty ympäristön häiriötaso. Jotta kammioita voisi verrata 
keskenään, on IC Stripline -kammion tulokseen lisättävä korjauskerroin [1, s. 15]. Tämä 
korjauskerroin täytyy ottaa huomioon, koska kammioiden septumit ovat eri etäisyyksillä 
mitattavasta tuotteesta. Näin ollen lähempänä oleva septum mittaa suuremman arvon. 
Tämä korjauskerroin lasketaan kaavalla (7) [1, s. 15]. 
 𝐴 = 𝐵 + 20 ∗ lg (
ℎ𝐼𝐶 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒
ℎ𝜇𝑇𝐸𝑀
) (7) 
𝐴 on korjauskertoimella korjattu tulos [dBuV] 
𝐵 on mitattu tulos [dBuV] 
ℎ𝜇𝑇𝐸𝑀 on TEM-kammion septumin korkeus [m] 
ℎ𝐼𝑐 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 on IC Stripline -kammion korkeus [m] 
Työssä käytettyjen kammioiden septumien korkeudet olivat: TEM-kammio 43 mm ja IC 
Stripline -kammio 8 mm, jolloin korjauskertoimeksi saadaan -14,6 dB. 
Liitteistä 10 ja 11 nähdään TEM- ja IC Stripline -kammioiden emissiomittaustulokset. 
Verrattaessa samalla kammiolla saatuja 0° ja 180° orientaatiossa mitattuja tuloksia niin 
huomataan, että ne ovat lähes samanlaiset. Sama nähdään myös, kun verrataan 90° ja 
270° orientaatiossa mitattuja arvoja. Kuitenkin, kun verattaan 0° ja 90° orientaatiossa 
mitattuja arvoja, niin saadaan erilaiset tulokset. Tämän perusteella 180° ja 270° orien-
taation mittaukset voisi jättää mittaamatta, koska ne ovat käytännössä samat mitä 0° ja 
90° orientaatiossa mitattuna. 
Tuloksissa näkyy voimakkaita piikkejä 433 MHz:n ja 1,95 GHz:n kohdilla. Nämä eivät 
todennäköisesti ole tuotteen aiheuttamaa häiriötä vaan ympäristöstä mitattuja. Taajuus 
433 MHz kuuluu ISM-taajuusalueille [9, s. 93]. ISM-taajuusalue (Industrial, Scientific 
and Medical) on maailmanlaajuinen radiotaajuuskaista, joka on vapaasti käytettävissä 
ilman lupaa. Taajuus 1,95 GHz on matkapuhelinverkon taajuus [10, s. 362]. Näillä taa-
juuksilla ei ole koko ajan tehoa, eivätkä nämä ole näkyneet taustakohinaa mitattaessa. 
Taajuuksilla on kuitenkin ollut liikennettä samaan aikaan, kun tuotetta on mitattu. Nämä 
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purskemaiset taustakohinat saataisiin mitattua paremmin, jos taustakohinaa oltaisiin 
mitattu pidempään. 
Orientaatioilla 90° ja 270° näkyy 50 MHz:n kohdalla ja sen ympäristössä hyvin ka-
peakaistaista häiriötä. Tämä on luultavasti mitatun tuotteen sisäinen kellosignaali. Mo-
lemmilla kammioilla kaikissa mittaussuunnissa on 0,8–0,9 MHz taajuuksilla havaittavis-
sa häiriöitä, jotka ylittävät 6 dBuV:n arvon. Tämä on mahdollisesti SPI-
kommunikaatiosta johtuvaa. Testissä käytettiin 1 MHz:n SPI-kommunikaationopeutta. 
Verratessa TEM- ja IC Stripline -kammioiden välisiä tuloksia huomataan, että IC Stripli-
ne -kammiolla pohjakohina on alle 0 dBuV. Tämä johtuu käytetystä -14,6 dB korjaus-
kertoimesta. TEM-kammiolla on nähtävissä 65 kHz:n ja 95 kHz:n kohdilla häiriötä, mitä 
ei IC Stripline -kammiolla näy.  
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6 Yhteenveto 
Insinöörityössä oli tavoitteena selvittää, soveltuuko uusi IC Stripline -kammio testime-
todina komponenttien validointiin kuten nykyisin käytössä oleva TEM-kammio. Tämä 
tehtiin mittaamalla kolmea eri anturia kummallakin kammiolla. Anturit mitattiin monella 
eri asetuksella ja orientaatiolla. Antureista mitattiin immuniteetti sekä emissio. Kammi-
oita myös analysoitiin mittaamalla niiden VSWR-arvo, joka kertoo kammion impedans-
sisovituksen ominaisuudet. Mittaukset pyrittiin tekemään standardien IEC-62132-1, 
IEC-62132-2, IEC-62132-8, IEC-61967-1, IEC-61967-2 ja IEC-61967-8 mukaan. 
Aluksi mitattiin kammioiden VSWR-arvot. Näissä havaittiin eroavaisuuksia kammioiden 
välillä, varsinkin jos IC Stripline -kammion sisällä oli mitattava tuote. Tämä johtui siitä, 
että testattava tuote oli hieman liian korkea kyseiseen kammioon. VSWR-mittauksen 
perusteella IC Stripline -kammion tuloksia ei voida pitää luotettavina 2 GHz:n jälkeen, 
kun mitataan näin korkeaa komponenttia. TEM-kammiolla havaittiin myös hieman liian 
korkea VSWR-arvo 800 MHz:n ja 1,8 GHz:n tuntumassa. Näillä taajuuksilla on havaittu 
aikaisemmin tuotteen häiriintymistä. Syynä on luultavasti ollut juuri tämä liian korkea 
VSWR-arvo. Jotta voitaisiin olla varmoja kammioihin syntyneen kentänvoimakkuuden 
suuruudesta ja tasaisuudesta taajuusalueen yli, tulisi tehdä sopivat antennit, joilla voi-
daan mitata kentänvoimakkuus. Tähän löytyy ohje standardista IEC-62132-2, mutta 
tätä mittausta ei ehditty tekemään tämän insinöörityön osana. 
Testilevy, millä testattava tuote kytketään kammioon, ei ollut aivan standardin IEC-
62132-1 mukainen. Kun seuraavaa testilevyä suunnitellaan, tulisi ottaa huomioon var-
sinkin läpivientien sijainnit ja halkaisijat. Vaikka testilevy ei ollut aivan standardin mu-
kainen, sen ei pitäisi vaikuttaa merkittävästi tuloksiin. 
Testattavien tuotteiden immuniteetti- ja emissiomittaukset suoritettiin onnistuneesti. 
Emissiomittauksen testisovelluksessa havaittiin kriittinen virhe, joka korjattiin. Tuloksia 
vertailemalla ei havaittu merkittäviä eroja kammioiden välillä. Näiden mittausten tueksi 
olisi hyvä mitata, miten tulos vaihtelee, jos toistaa saman mittauksen useaan kertaan. 
Näin saataisiin selvitettyä, minkä suuruinen kohina on normaalia mittauksen aikana. 
IC Stripline -kammio soveltuu komponenttien validointiin kuten nykyinen TEM-kammio. 
IC Stripline -kammiolle täytyy tehdä lisämittauksia, jos sitä halutaan käyttää yli 2 GHz:n 
taajuuksilla. 
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Testattava tuote 1 immuniteettimittaustulokset 0° TEM vs. 90° TEM 
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Testattava tuote 1 immuniteettimittaustulokset 90° TEM vs. 270° TEM 
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Testattava tuote 2 emissiomittaustulokset TEM 
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Testattava tuote 2 emissiomittaustulokset IC Stripline 
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